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Negocios <negocios@gigamed.med.br> 4 de outubro de 2022 17:57
Para: licitacao18cpl.fms@gmail.com
Cc: Roberto Seixas <roberto@gigamed.med.br>

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

E-mail: licitacao18cpl.fms@gmail.com

Tel  024 3339 9665

Prezado Sr. Pregoeiro designado para o Processo:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2022/FMS/SMS/PMVR

PROCESSO Nº 1581/2022

Pedido de esclarecimentos referente itens 02 e 03

A empresa GIGAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP, estabelecida na Av.
Brigadeiro Luis Antonio nº  2366 salas 1710, 1711 e 1712, Bela Vista – São Paulo – SP – Cep: 01401-000, inscrita
no CNPJ sob nº 15.277.824/0001-80 regularmente representada, Solicita Pedido de Esclarecimentos referente aos
itens 02 e 03, Visto que no sistema apresenta um descritivo, no edital outro

Item 02 no sistema: Venoso / Arterial, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Matéria Prima: Poliuretano
Radiopaco, Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Implante: Umbilical, Vias: Mono Lúmen, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Tipo
Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Item 02 no edital:  Cateter de acesso arterial femoral em polietileno flexível com fio guia metálico conexão luer lock
4fr x 8cm agulha 22g REF. 71F18H0925

Solicitamos informar qual o descritivo é o correto

Solicitamos informar se será aceito medindo: Cateter venoso Central Duplo lúmen 4 Fr x 13cm  - 22 GAU

Quanto ao item 03, no sistema:  Venoso, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas,
Componente: Kit Introdutor Completo, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Lúmen: 22 GAU, Comprimento:
Cerca 20 CM, Vias: Duplo Lúmen, Diâmetro: Cerca 4 Fr, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual, Tipo
Fixação: Fixação Subcutânea,

No edital: Cateter de acesso arterial Radial em polietileno flexível, um fio guia metálico conexão luer lock 5fr x 
11cm agulha 22g

Solicitamos informar qual o descritivo é o correto

Solicitamos informar se será aceito medindo: Cateter venoso Central Duplo lúmen 5 Fr x 13cm  - 22 GAU

Aguardamos resposta.
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Shenise quintino <licitacao18cpl.fms@gmail.com> 5 de outubro de 2022 08:50
Para: Negocios <negocios@gigamed.med.br>

Bom dia!

Em resposta ao seu pedido de esclarecimento, informamos que o sistema não permite alteração nos seus itens
cadastrados, por este motivo usamos os descritivos mais aproximados possíveis.
Conforme  o subitem 21.6 do edital  e os avisos disponíveis junto ao site da Prefeitura Municipal de Volta Redonda e
também no sistema comprasnet.
21.6- Qualquer divergência entre o Edital e o Sistema, prevalecerá o EDITAL.
Atenciosamente,

        Shenise Quintino

Comissão Permanente de Licitação

FMS/SMS/PMVR

Tel: 24-3339-9665

[Texto das mensagens anteriores oculto]


