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Volta Redonda, 14 de Janeiro de 2025

Esclarecimento PE N° 90117/2024 Processo VR-02.051-00003579/2024

De: Assessoria Técnica (HSJB/SAH)

Para: Dpto de Licitacdo

Assunto: Esclarecimento solicitado pela empresa Confiance Medical com relagdo as especificagdes técnicas
para a compra de equipamento hospitalar - video endoscopia rigida .

Questionamento: No anexo | — Termo de Referéncia — ltem 01 — Video Endoscopia Rigida, encontra-se a
seguinte exigéncia:

“01 gravador de Grau Médico, com capacidade de gravacédo de imagens em FULLHD, 1920 x 1080. Com
entradas e saidas compativeis com FULLHD. Alimentacéo elétrica 127/220 Volts, 60 Hz.”

Duvida: com o objetivo de apresentar uma proposta alinhada as especificagbes técnicas, solicitamos a
gentileza de esclarecer se a alternativa abaixo atende integralmente a solicitagé&o acima.

“Com porta USB integrada ao painel frontal da processadora de imagens, que permite a captura de imagens
e gravagdo de videos com resolugdo FULLHD, 1920x1080, em dispositivo externo de armazenamento (pen
drive ou HD externo).”

Resposta: O gravador de grau médico precisa ser um recurso a parte, podendo ser utilizado em outros
equipamentos . Se estiver integrado a processadora e ela vier a dar problema e precisar ser substituida, a
gravagdo sera interrompida e como consta no edital ,sendo um equipamento a parte ndo perderemos a
gravagdo, portanto manteremos a especificacgéo.
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Assessora Técnica



